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Instrucoes de uso

Instru¢des de uso do “protetor automatico” para Conexdes no bico das seringas e agulhas
™
F_/’_"“‘\ Protetor automatico + seringa hipodérmica Protetor automatico +agulhahipodérmica
Conexao nobico luerlock ' Conexzono bico luer slip

Encaixe o protetor na parte extemado ’ . Encaixe o protetor em forma de “u” na

bicodaserinlgafuerfock : . | | base da agulha até ocorrer o clique
Este procedimento deve ser feito antes , /" indicando o travamento. Este

delconectar a agulha ao bico da : procedimento pode ser feito antes ou
seringa. depois de conectar aagulha na seringa.
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Segure a agulha firmemente pelo Gire o protetor com a agulha no Retire o protetor com um
protetor € encaixe no bico da sentido horario para que ocorra movimento reto no sentido oposto
seringa. uma conexao segura. daseringa.

e

Segure o EPIFLEX na base Apo6s o encaixe, retire o protetor da
antiderrapante, escolha o orificio agulha com um movimento reto e para
que melhor encaixa ao protetor da frente. Prenda o EPIFLEX no jaleco ou
agulha e empurre o epiflex ateé | | simplesmente o solte se tiver preso ao
prender o protetordaagulha. ' /' pescogo por um cord&o ou elastico.

Apos o uso da agulha, segure o ] Para descartar a agulha e a seringa,
EPIFLEX na base antiderrapante e apoie a ponta do protetor em uma
proteja a agulhacom o protetor até : . superficie rigida, pressione o EPIFLEX
ouvir um “click” que indica que para baixo, de maneira que deslize pelo
esta travado e ndo oferece mais protetor e fique frouxo. Descarte o
risco. material em local apropriado.




